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a CESKY METROLOGICKY INSTITUT 

ROZHODNUTI 

o SCHVALENI TYPU MERIDLA 
C. 296319810 10 

IVa iadost firmy KPB INTRA s r o, FuCikova 860,685 01 BuCovice, 
Cesky metrologicky institut, podle zakona o metrologii C 505!1990 Sb , tj 6 a 7, 

schvaluje typ mEiidla 

mEFici transformator napEti, 
typ VTS 38, 

v$-obce KPB INTRA s r o , BuCovice, Ceska republika, 
pii dodrieni technickych udaj6 a podminek uvedenych v priloze tohoto rozhodnuti 
Platnost do 03 02 2009 
MEPidlu se piideluje uiedni znatika schvaleni typu 

TCM 212198 - 2963 
OdGvodnGni: 
Uvedene meiidlo splfiuje metrologicke poiadavky, jak bylo zjigteno technickou 
zkougkou, provedenou Ceskym metrologickym institutem 
PouEeni o odvolini: 
Proti tomuto rozhodnuti lze do 15 dne od jeho doruCeni podat u Ceskeho 
metrologickeho institutu odvolani k ~ i a d u  pro technickou normalizaci, rnetrologii a 
statni zkugebnictvi 
Piiloha 
je nedilnou soutiasti tohoto rozhodnuti Obsahuje zakladni technicke udaje a 
metrologicke parametry meiidla Ma 2 strany protokolu ze dne 25 ledna 1999 a 1 
technickou piilohu, celkem 3 strany 
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Brno, 4 unora 1999 


